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Nr sprawy: ZOZ.V.070 / DZP / 0 L / 19 Sucha Beskidzka, dnia 19.02.2018r.

Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzqtu
j ed norazowego u2ytku. ( ZOZ.V.0 L0 / DZP / 0 I / l9').

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytanie:
Pakiet 7, poz. 3
Proszg o dopuszczenie przyrzqdu stosowanego w wigkszoSci szpitali w calej Polsce
polskiego producenta Polfa Lublin, kt6ry posiada ftalany rvyl4cznie w pompce, pozostale
elementy przyrzqdu wolne od ftalan6w. Opis jak poni2ej:
Budowa:

Igla biorcza dwukanalowa o odpowiedniej ostroSci zkryzE ograniczajEcq
Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zaty czkE
Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielko6ci oczek 200 prm

Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2
Rolkowy regulator przeptywu, z zaczepem na dren
t qcznik LUER-LOCK z ostonk4
Dlugo6t przyrz4du min. 150 cm
Opakowanie jednostkowe typu blister-pack
Sterylizowane tlenkiem etylenu
Przyrz4d z pompkq umo2liwiajqcq szybkie przetaczanie krwi i preparat6w

krwiopochodnych
Komora kroplowa i dren bez ftalan6w, pompka tworzywo z ftalanami

Odp. ZamawiajEcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 7, poz.l, 4
Czy Zamawiaj4cy oczekuje przyrz4dt z dodatkowymi skrzydelkami w okolicy igly, w
celu iatwiejszego, wygodniejszego, [a tym samym ulatwiajqcego pracq) wprowadzenia
przyrzqdu do worka? Pozostale parametry i wymogi zgodne z SIWZ.
Skrzydelka jak na rysunku poni2ej:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-12-7 +352
REGON: 00030,1415
Nr konta:37 8128 0005 0000 0521 20000010
Fax:33 872 31 01

Y seketariat@zozsuchabeskidzka.plL \



Skrzyd ulatwiajqce wprowadzenie przyrzqdu do butelki,

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza nie lvymaga.
Pakiet 7, poz. 1
Czy Zamawia)4cy dopu6ci przyrz4d.:
do przetaczania plyn6w infuzy.jnych, komora kroplowa wykonana z pp o dlugo6ci min.
5Smm [w czg6ci przezyoczystejJ, calo56 wolna od ftalan6w (informacja na opakowaniu
jednostkowym], igla biorcza Sciqta standardowo, sto2kowo, dwukanalowa, wykonana
z ABS niewzmocnionego wl6knem szklanym, zacisk rolkowy wyposa2ony w uchwyt na
dren oraz mo2liwo6i zabezpieczenia igly biorczej po u2yciu, nazwa prod. bezpo6rednio
na przyrz4dzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymagari dotyczqcych igly
biorczo Sciqtei dwupl aszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego wl6knem
szklanym.

PakietT,poz, L
Proszq o dopuszczenie przyrz4du w kolorystycznie oznaczonym opakowaniu foliowym,
z wyraLnym znacznikiem otwarcia. Pozostale parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 57, poz. 1
Proszq o doprecyzowanie, co Zamawiaj4cy ma na my6li, czy chodzi o urz4dzenie z
kolcem typu mini spike, do fiolek i work6w, z zaworem beziglowym, )ak na rysunku
poni2ej:

Odp. NIE,



Czy moLe Zamawiaj4cy ma na my6li urzqdzenie - zwane zaworem beziglowym, do
beziglowego pobierania lub bezigrowego dostrzykiwania ptyn6w - lek6w, jak na
rysunku poni2ej:

Odp. TAK.

z powa2aniem:
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