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dostawQ sprzqtu

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej odpowiada na poniZsze
pytanie:

Zapytanie 7

DoAczy pakietu nr 44
Zestaw do bulkingu cewki moczowej biokompatybilny niewchl4nialny, syntetyczny preparat do
iniekcii, skladalqcy sig z elastomeru medycznego (polidimetylosiloksanu) zawieszonego w
noSniku hydroZelowym .Zestaw sklada siq z dw6ch ampulek 2.5m1, jednorazowej igly
endoskopowei 3.8Fr lub 5Fr oraz narzqdzia do kontroli iniekcji w formie pistoletu.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ

Zapytanie 2

Dotyczy pakietu nr 46

Czy Zamavttaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie dw6ch zestaw6w w pakiecie nr 1 ?

ProSbE motywujemy faktem, 2e oferowane taSmy s4 pakowane w pelni sterylnych pakietach

dedykowanych dla konkretnei techniki operacyjnej.

W oferowanym zestawie do operacji metodq TOT (przezzaslonowej) znajduj4 sig dwie
jednorazowe igly o helikalnym kztatcie natomiast w zestawie do TW foperacji metodE

implantacji zalonowej) znajduje siq iedna prowadnica. Szczeg6lowy opis calego zestawu
znajduie siq w poniZszych pytaniach.

a')Czy Zamawiajqcy dopuSci zestaw TOT do korekc.ii wysilkowego nietrzymania moczu u kobiet
w postaci ta6my ginekologicznej , zakladanej technikq przezzaslonow4 metodE,,out side - in
side" o skladzie:

Gramatura siatki w zakresie 7009/m2

Gramatura siatki w zakresie 7009/m2

Porowato3i siatki w zakresie 1180 pm

GruboSci siatki w zakresie 0,66 mm

Material tasmy: 1000/o z polipropylen, monofilament

siatka w oslonie plastikowej , dlugo6i siatki 44 cm, szeroko66 1,1 cm

\



Krawqdzie taSmy w czq3ci podcewkowei zgrzewane na goraco, zapobiegaj4ce strzepieniu,

wygladzone,

Niebieska wypustka Srodkuj4ca identyfikui4ca Srodek siatki oraz pomagaiEca w prawidlowym
napreieniu tasmy

dwa systemy igiei jednorazowych do aplikacii fdo wyboru przez zamawiai4cego), w tym ieden
charakteryzuj4cy siq zar6wno dwuplaszczyznowym wygiqciem igiel jak i podzialem

Iewa/prawa

b) Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zestaw TVT do korekcji wysilkowego nietrzymania moczu u kobiet

w postaci ta6my ginekologicznej , zakladanej technik4 zalonowq o skladzie:

Zestaw do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu metod4 TVT

Ta5ma urologiczna 100% polipropylenowa, monofi lamentowa,

Calkowicie niewchlanialna,

O porowato6ci 1182 pm oraz grubo6ci 0,65 mm,

Brzegi taSmy w czqSci podcewkowej wygladzone - z1rzewane na gor4co na odcinku ta6my 4cm,

maj4ce na celu potencialnq redukcjg podra2nieri przednie, Sciany cewki oraz zmniejszenie

ryzyka deformacii siatki iutrzymanie ie, integralnoSci podczas naprq2ania; na pozostalei czqsci

taSmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance, dtugosd ta6my 44 cm,

szeroko56 ta6my 1,1 cm

Rozmiar wl6kna 0,15 mm,

Plastikowe oslonki na taSmie, ulatwiajqce je, przeprowadzenie oraz chroniqce niewygladzone

brzegi ta6my, pomagaiqce w prawidlowym zakotwiczeniu w tkance, przed uszkodzeniem,

Niebieska wypustka Srodkuj4ca identyfikuiEca Srodek siatki oraz pomagaj4ca w prawidlowym

naprQZeniu ta6my,

Ta6ma dostarczana wraz z jednorazowym elementem wprowadzai4cym o ergonomicznym

uchr,nycie, Srednicy igly 2,7 mm, oraz k4cie zakrzywienia igly r6wnym 105 st. pozwalajEcym na

przeprowadzenie tasmy blizei ko6ci lonowej oraz zmnieiszenie sily wprowadzania tasmy,

Wygladzone poszerzacze zapewniai4ce bezproblemowe przeprowadzenie taSmy
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ
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