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      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ 

      Strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: Dostawa 21 krzesełek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego. 

 

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści zaproszenia do składania ofert 

oraz opisu przedmiotu zamówienia dotyczące w/w postępowania. W związku z tym 

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one 

wiążące dla Wykonawców składających ofertę:  

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko transportowe ze stałym 

systemem płozowym renomowanego producenta, o następujących parametrach technicznych: 

Parametry Krzesełka: 

• 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360 stopni 

• hamulce na kołach tylnych 

• możliwość złożenia do transportu w ambulansie, 

• wysuwane i blokowane rączki przednie w 3 zakresach, 

• wysuwany i blokowany uchwyt ramy oparcia w 3 zakresach, 

• siedzisko i oparcie zamontowane na stałe wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji 

tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia, 

• udźwig 227 kg , 

• uchylne tylne rączki 

• wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach 

• podpórka pod stopy pacjenta rozkładana i stała 

• 4 pasy poprzeczne + stabilizator głowy 

• waga krzesełka 14,9 kg 

• dodatkowe rączki tylne blokowane po rozłożeniu, 
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• system płozowy ułatwiający sprowadzanie pacjenta po schodach bez możliwości 

odpięcia. 

• krzesełko zgodne z Normą PN-EN 1865-4:2012 

• Wykonane z materiału odpornego na korozję 

• Składane z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem 

• deklaracja zgodności CE, potwierdzenie spełnienia Normy PN-EN 1865-4:2012 i karta 

katalogowa produktu– dokumenty zostaną dostarczone przy dostawie. 

• Okres gwarancji 24 miesiące, w okresie obowiązywania gwarancji jeden przegląd w 

cenie po 12 miesiącach użytkowania 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesełek 

kardiologicznych bez systemu płozowego, w związku z powyższym nie dopuszcza  

na zasadzie równoważności krzesełek transportowych ze stałym systemem płozowym. 

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie maksymalnego terminu dostawy z 70 do 80 

dni? W obecnej sytuacji przerwy w łańcuchach dostaw oraz opóźnienia transportowe wpływają 

na dostępność produktów, w tym urządzeń medycznych.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie maksymalnego terminu dostawy z 70  

do 80 dni. 

 

 

 

/-/ Robert Judek 


