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wg rozdzielnika  

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i 
wyrobów medycznych dla potrzeb  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018                  

            W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:  

 

Pakiet 10 – Palnik  laboratoryjny – 2 sztuki 

1. Czy Zamawiający dopuści palnik laboratoryjny z obudowa ze stali nierdzewnej odporna na 
promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne , łatwa do czyszczenia ? Jeśli nie, proszę o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści palnik laboratoryjny bez zabezpieczenia przed przypadkowym 
włączeniem palnika przyciskiem nożnym. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia. 
Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 
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