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Znak sprawy: ZP/20/2020 Stupsk, dnia 28.10.2020 r.

Do uczestnikéw postepowania

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu
medycznego, fantoméw i trenazeréw dia Akademii Pomorskiej w Stupsku w ramach
projektu pn. ,Poprawa jakosci ksztatcenia na kierunku Pielegniarstwo poprzez wdrozenie
programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji
Medycznej w Akademii Pomorskiej w Stupsku”, nr postepowania ZP/20/2020

Akademia Pomorska w Stupsku zawiadamia, iz na zgtoszone pisemnie pytania udziela
odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych jak nizej:

Pytanienr1

Pakiet nr 3 Sprzet Medyczny poz. 18

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycje nr 18 do osobnego pakietu, co
wymusi  konkurencyjnos¢  sktadanych  ofert  poprzez  dopuszczenie bezposrednich
producentéw/dystrybutoréw posiadajacych w ofercie nebulizatory?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 4 Sprzet Medyczny poz. 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycje nr 1 do osobnego pakietu, co
wymusi  konkurencyjno$¢  sktadanych  ofert  poprzez  dopuszczenie  bezposrednich
producentéw/dystrybutoréw posiadajgcych w ofercie videolaryngoskopy?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanienr3
Pakiet nr 4 Sprzet Medyczny poz. 1
Czy Zamawiajgcy dopusci jako rownowazny videolaryngoskop:
- przeznaczony do laryngoskopii bezposredniej lub posredniej z uzyciem lub bez uzycia prowadnicy do
rurki intubacyjnej
- zasilany bateriami AAA (3 szt.), w zestawie 3 komplety baterii, pozwalajace na prace urzgdzenia
przez okoto 270 min. oraz urzadzenie posiadajgce wskainik w postaci Swiecgcej sie diody,
informujacy o natadowaniu baterii — migajacy kolor czerwony informuje o koniecznos$ci wymiany
baterii,
- tyzka wykonana z wytrzymatego poliweglanu/TPE,
- wbudowana kamera i monitor LCD o przekatnej 2,4”,
- bez okreslonej odpornosci na upadki z wysokosci,
- urzadzenie (rekojes¢ i ekran) nadajace sie do powierzchniowego mycia i dezynfekcji za pomoca
wilgotnych Sciereczek,
- zrédto $wiatta LED — wysokiej intensywnosci,
- tyzki jednorazowe do videolaryngoskopu — tyzka aBlade standardowa, rozmiar 3 — 2 sztuki; fyzka
aBlade ze zintegrowanym kanatem prowadzgcym rurke intubacyjng, rozmiar 3C — 2 sztuki?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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