Szpital Kliniczny
Przemienienia Panskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Dtuga 1/ 2, 61-848 Poznan
tel. centrala 61 854 90 00

Nasz znak EZP/126/19

Dotyczy: postepowania przetargowego na zakup (dostawa) wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogolnej i naczyd oraz Pracowni

Naczyniowej - 10 .

I. Zamawiajacy informuje ,ie na podstawie art. 38 pkt.4 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych
wprowadzit zmiany do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zafaczniku nr2 ,, Wykaz

Poznat, dnia 19.09. 2019 roku

Szanowni Wykonawcy !

Przedmiotu zaméwienia” dotyczace poprawy omylki pisarskiej jak ponize;j :

1. PAKTIET NR2 POZ.1

tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital @skpp.edu.pl
Dyrektor Naczelny dr hab. med. Szczepan Cofta

Radiologii

W opisie przedmiotu zaméwienia podano niski profil zestawu wprowadzajacego —
12 Fr i 18 Fr winno by¢ niski profil zestawu wprowadzajacego od 12 Fr do 18 Fr

Jest:
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Stentgraft aortalny brzuszny z
podnerkowym systemem
mocowania:.
= stentgraft rozwidlony o budowie
wielomodutowej
®» stenigraft wykonany z drutu
nitinolowego pokrytego
materiatem ePTFE
= Umocowanie podnerkowe w
postaci haczykéw
=  bezszwowe tgczenie szkieletu
stentgraftu z pokryciem (spoiny
1 laminowane) 30

szeroki zakres rozmiarow:;

- Czgs¢ aortalna — do $rednicy
aorty od 19 do 32 mm

- Czes¢ biodrowa — do $rednicy
tetnic biodrowych od 8 do 25 mm
mozliwo$¢ repozycji gtéwnego
ramienia

stentgraftu pozwalajgcej na
precyzyjne ustawienie jego
gornej czesci pod tetnicami
nerkowymi

brak przeciwskazan uzycia do
pekajacych tetniakow




bardzo dobra widocznos$é w
obrazie RTG (markery
cieniujgce)

niski profil zestawu
wprowadzajgcego — 12 Fri 18
Fr

w zestawie koszulki
wprowadzajgce, cewnik
balonowy do modelowania
stenigraftu oraz dwa sztywne
prowadniki

zestaw skiada sie z ramienia
gtdwnego oraz nogi
przeciwlegtej.

£Zmieniono w sposéb jak ponizej :
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Stentgraft aortalny brzuszny z
podnerkowym systemem
mocowania:
= stentgraft rozwidlony o budowie
wielomodutowej
= stentgraft wykonany z drutu
nitinolowego pokrytego materiatem
ePTFE
= Umocowanie podnerkowe w
postaci haczykéw
= bezszwowe fgczenie szkieletu
stentgraftu z pokryciem (spoiny
laminowane)
= szeroki zakres rozmiaréw:
- czgs¢ aortalna — do $rednicy
aorty od 19 do 32 mm
- €zg$¢ biodrowa — do $rednicy
1. tetnic biodrowych od 8 do 25 mm 30

mozliwos¢ repozycji gtéwnego
ramienia

stenigraftu pozwalajgcej na
precyzyjne ustawienie jego gérnej
czesci pod tetnicami nerkowymi
brak przeciwskazan uzycia do
pekajgcych tetniakéw

bardzo dobra widocznosé w
obrazie RTG (markery cieniujgce)
niski profil zestawu
wprowadzajacego od 12 Fr do
18 Fr

w zestawie koszulki
wprowadzajgce, cewnik balonowy
do modelowania stentgraftu oraz
dwa sztywne prowadniki

zestaw skiada sie z ramienia
gtéwnego oraz nogi przeciwlegtej.

Pozostate zapisu Pakietu bez zmian




2 PAKIET NR 6 POZ.2

W opisie przedmiotu zaméwienia podano dtugosci od 2.5 do 10 cm, érednice od 5 do 13

mm winno dla dlugoéci 2.5 cm §rednice 5-8 mm, dla dtugosci 10 cm $§rednice od 5 do

13 mm
Wartos¢ Cena Wartoéé Stawka
ozycji jednostkowa bez podatku
Cena jedn gr:gtoj ) jbez podatku podatku VAT dla E;ggvt;centl
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Stentgraft obwodowy
samorozpregzalny
= wykonany z drutu nitinolowego,
pokrytego od wewnagtrz
materiatem PTFE
= powierzchnia wewnetrzna z
powiokg heparynowsg
= dlugosc zestawu
wprowadzajgcego 75cm i 120
cm
= $rednica zestawu
wprowadzajgcego 6-12F
= prowadnik: 0,014"; 0,018
0,035"
2 = cieniujgce markery na systemie 50

dostarczania

mozliwo&¢ tgczenia kilku protez
W sposob teleskopowy
elastyczny system umozliwia
implantacje w kretych
naczyniach obwodowych
diugosci od 2.5 do 10 cm,
$rednice od 5 do 13 mm
dtugo$cé 15 em, srednice od 5
do 10 mm

mozliwo$¢ zamiany na
stentgraft obwodowy na balonie
kompatybilny z prowadnikiem
0,035", ér. 5-11 mm diugosé:
15-79 mm, system dostawczy

80cm lub 135cm




Zmieniono w sposéb jak ponizej :
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Stentgraft obwodowy
samorozprezalny
= wykonany z drutu
nitinolowego, pokrytego od
wewngtrz materiatem PTFE
= powierzchnia wewneirzna z
powtokg heparynowg
= dlugosé zestawu
wprowadzajgcego 75cm i 120
cm .
= $rednica zestawu
wprowadzajgcego 6-12F
= prowadnik: 0,014”; 0,018
0,035"
= cieniujgce markery na
. systemie dostarczania 50
. =

mozliwosé taczenia kilku
protez w sposéb teleskopowy
elastyczny system umozliwia
implantacje w kretych
naczyniach obwodowych

dla diugosci 2.5¢cm
srednice 5-8 mm, dla
dtugosci 10 cm Srednice
od 5do 13 mm

diugos¢ 15 cm, $rednice od 5
do 10 mm

mozliwos¢ zamiany na
stentgraft obwodowy na
balonie kompatybilny z
prowadnikiem 0,035”, sr. 5-11
mm diugosé:

15-78 mm, system dostawczy
80cm Iub 135em

Pozostate zapisu Pakietu bez zmian

II. Ponadto Informujemy, #e do siedzib

nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1 dot. pakiet nr 2 poz.1

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiaj
do 18 Fr (pozostate parametry zgodni

Odpowied?

Zgodnie z wprowadzona zmiang jak na wstepie pisma cze$é 1.

y Zamawiajacego wplynely zapytanie

acy dopusd stentgraft o profilu zestawu wprowadzajacego od 12 Fr
€ z wymogami Zamawiajacego) ?




Pytanie nr 2 dot. pakiet nr 2 poz.2

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiajacy dopusci stentgraft, ktory zamiast prostego systemu uwalniania
sim-pull posiada wieloetapowy system uwalniania zapewniajacy pelna kontrole przy pozycjonowaniu
stentgraftu (pozostale parametry zgodnie z wymogami Zamawiajacego) ?

Odpowiedz

Wykonawca moze zaproponowaé przedmiot zaméwienia , o ktérym mowa w zapytaniu. Spelnia on
oczekiwania Zamawiajacego.

Pytanie nr 3 dot. pakiet nr 6 poz. 2

Czy w Pakiecie nr 6 poz. 2 Zamawiajacy dopusdi stentgraft, kt6ry dla dlugosci 2.5cm posiada $rednice 5-
8mm (pozostale $rednice oraz parametry zgodnie z wymogami Zamawiajacego) ?

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzong zmiang jak na wstepie pisma czesé I .

Pytanie nr 4 dot. pakiet nr 6 poz.3

Czy w Pakiecie nr 6 poz. 3 Zamawiajacy dopusci stentgraft posiadajacy érednice dystalng 14.5mm zamiast
14 mm (pozostale §rednice oraz parametry zgodnie z wymogami Zamawiajacego) ?

Odpowiedz

Wykonawca moze zaproponowaé przedmiot zaméwienia , o ktérym mowa w zapytaniu. Spelnia on
oczekiwania Zamawiajacego.

Pytanie nr 5 dot. pakiet nr 1 poz.2i 3

Zwracam si¢ do Zamawiajacego o wydzielenie w pakiecie 1 pozycji 213 i stworzenie osobnego zadania dla
tych pozycji w celu zaproponowania niezwykle atrakeyjnej oferty stentéw nitynolowych. Posiadamy
innowacyjng lini¢ szwajcarskich stentéw, ktéra daje nowe spojrzenie na zabiegi peryferyjne. Sa to stenty
wycinane w sposob laserowy, o budowie otwarto-komorkowej, ktére w zaleznosci od lokalizacji zmiany i
stopnia kalcyfikacji s3 dobierane w celu optymalizacji skutecznego i dtugotrwalego leczenia pacjentéw:

Pozycja 2

- Posiadamy w ofercie stent kombatybilny z introducerem 6 F, prowadnikiem 0,035, z dwoma
tytanowymi markerami na koficu stentu

- system wprowadzajacy 85 cm i 135 cm

- dostepne érednice zgodnie z SIWZ

- dostepne dlugosci 30-100 mm dla érednic 5-10 mm

- dodatkowo dla érednic 5-8 mm dostepne diugosci 120, 140 i 160 mm.

- 2 matkery bardzo dobrze widoczne w skopii na koficu kazdego stentu

- dostepna wersja z r¢kojescia i bez rekojesci

Pozycja 3

- Posiadamy w ofercie stent nitynolowy 4,5,6 i 7 mm , dhugosci stentu 30-200 mm ( co daje 10 dlugoéci do
wyboru)

- dhugos¢ systemu wptowadzajacego 85 cm i 135 cm

- kompatybilny z introducerem 415 F i prowadnikiem 0,018

- wysoka sita radialna

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z STWZ

Pytanie nr 6 dot. pakiet nr 3 poz.1i 2
Zwracam si¢ do Zamawiajacego o wydzielenie w paldecie 3 pozycji 112 w celu zaproponowania
konkurencyjnych produktéw co z pewnoscia bedzie wigzalo sie z korzyscia ekonomiczng dla Szpitala.

Pozycja 1

- Posiadamy w ofercie cewnik balonowy szwajcarskiego producenta, ktory jest kompatybilny z
prowadnikiem 0,035”



- dostepne srednice 5- 10 mm

- dostepne dlugoéci 40-220 mm dla $rednic 5-8 mm, oraz 40-120 mm dla §rednic 9-10 mm
- diugodé systemu wprowadzajacego 85 cm i 135 em

- kompatybilne z introducerem 5i 6 F

- NP 6 Bar, RBP 14 Bar

Pozycja 2

- Posiadamy z ofercie cewnik balonowy szwajcatskiego producenta, ktéry jest kompatybilny z
prowadnikiem (0,018”

- RBP 18 Bar, NP. 6 Bar

- dostepne diugosci 40-200 mm, dostepne $rednice 2- 6 mm.

- dlugosé uktadu wprowadzajacego 85 i 135 em

- mozliwos¢ zastosowania introducera 4 F ( dla rednic 2-6 mm)

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zgodnie z SIWZ

Sekretars Kam?f“%m?gowej

Z wyrazami szacunku

Dvraltar Q=mita bl
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ai fiah. med$

Dyrektor Sxpitala

Oprac. Beata Zoellner

salus aggroti, educatio, scientio
SZPITAL TRADYCYINY | INNOWACYINY
www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl
NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185
CERTYFIKAT 2015115 nasze obiekty: ul. Dtuga 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, Osiedle Rusa 55
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