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Część nr 5: Zakup skanera do preparatów histologicznych z oprogramowaniem do telekonsultacji i modułem dydaktyczno-egzaminacyjnym

	Skaner histologiczny

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane 
(Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	DANE PODSTAWOWE

	1
	Producent
	

	2
	Model / Typ
	

	3
	Kraj pochodzenia
	

	4
	Rok produkcji (min. 2018)
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	1
	Urządzenie dokonujące skanowania obrazu w oparciu o metodę Area Scanning (polegającą na akwizycji obrazu poszczególnych pól  widzenia pod powiększeniem obiektywu a następnie złożenia ich w jeden ostry obraz całego zadanego obszaru preparatu)
	

	2
	Urządzenie posiadające certyfikat CE IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC
	

	3
	Urządzenie musi pozwalać na podgląd wybranych pól widzenia pod powiększeniem obiektywu oraz poruszanie się po widoku preparatu pod powiększeniem obiektywu przed rozpoczęciem skanowania
	

	4
	Urządzenie generujące wstępny obraz preparatu oraz odczytujące kody krezkowe i kody 2D za pomocą osobnej kamery
	

	5
	Urządzenie dokonujące skanowania preparatów w polu jasnym, z możliwością późniejszej rozbudowy o moduł fluorescencyji pozwalający na skanowanie preparatów barwionych za pomocą np. sond FISH
	

	6
	Układ optyczny wyposażony w co najmniej dwa obiektywy klasy Plan Apochromat:
- 20x o aperturze numerycznej (NA) nie mniejszej niż 0,8 za pomocą, którego można uzyskać rozdzielczość skanowania nie gorszą niż 0,20μm/piksel
- 40x o aperturze numerycznej (NA) nie mniejszej niż 0,95 za pomocą, którego można uzyskać rozdzielczość skanowania nie gorszą niż 0,10μm/piksel
	

	7
	Urządzenie posiadające mechanizm służący do  automatycznej zmiany obiektywów
	

	8.
	Maksymalne powiększenie optyczne nie może być mniejsze niż 100x
	

	9.
	Magazynek na jednoczesny załadunek min. 12 preparatów w zestawie z min. 2 tacami
	

	10.
	Akceptowana grubość szkiełek minimum 0,9 mm
	

	11.
	Kamera pola jasnego: Matryca CMOS (5megapikseli do zapisu każdej składowej RGB)
	

	12.
	Z-stack lub równoważne – skanowanie preparatów na wielu poziomach ogniskowania (do min. 30 warstw, dystans między warstwami nie gorszy niż o,2μm)
	

	13.
	Extended Focus lub równoważne – skanowanie preparatów na wielu poziomach ogniskowania (do min. 30  warstw, dystans między warstwami nie gorszy niż o,2μm) i zapis jednego obrazu o zoptymalizowanej jakości
	

	14.
	Sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania zainstalowanego na dedykowanej stacji roboczej (wyposażonej w monitor min. 24 calowy) zapewniający płynną obsługę urządzenia w zestawie ze skanerem
	

	15.
	Oprogramowanie sterujące skanera umożliwiające:
- kontrolę pracy skanera w trybach: manualnym, automatycznym
- pełną obsługę skanera i trybów jego pracy
- możliwość edycji i tworzenia nowych trybów skanowania
- generowanie wstępnego obrazu preparatu nie wymagające skanowania
Podgląd wybranego obszaru preparatu w czasie rzeczywistym
- kodowanie obrazów w formatach min.: JPEG, PNG, BMP
- zdalny dostęp do systemu skanera wraz z kontrolą jego funkcji
	

	16.
	Dedykowana przeglądarka cyfrowych preparatów pochodząca od tego samego producenta co urządzenie do zapisu preparatów histologicznych dołączona w zestawie, posiadająca certyfikat CE IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC umożliwiająca:
- wyświetlanie zeskanowanych preparatów z możliwością płynnej zmiany powiększenia i obrotu skanu
- przemieszczanie się wzdłuż i wszerz całego obrazu z poziomu widoku całego preparatu
- wyświetlanie min. 9 preparatów równocześnie z  możliwości synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym
- wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np. ndpi, svs, mrxs bez konieczności wcześniejszej konwersji
- dodawanie komentarzy i znaczników czyli definiowanie określonej części próbki przez opis i rysunek; wyszukiwanie i odczytywanie wcześniej wykonanych adnotacji
- wyświetlanie wirtualnych preparatów bezpośrednio w  formacie DICOM bez konieczności wcześniejszej konwersji
- łatwe i precyzyjne pomiary morfometryczne
- zmianę jasności i kontrastu w czasie rzeczywisty- 
- podgląd kodu kreskowego znajdującego się na szkiełku zeskanowanego preparatu
- dodatkowe powiększenie (lupa) dla oglądanego obrazu pod danym powiększeniem preparatu
- zwiększenie kontrastu obrazu cyfrowego aby wyostrzyć mało widoczne cechy preparatu np. o kontrast interferencyjny
- szybka lokalizacja obszarów o najintensywniejszym wybarwieniu dzięki mapie gradientów koloru na obrazie zeskanowanego preparatu
- możliwość rozbudowy funkcjonalności np. o moduły do zaawansowanej analizy obrazów histologicznych z uwzględnieniem specjalistycznych algorytmów do analiz markerów membranowych, cytoplazmatycznych i jądrowych
- możliwość zainstalowania modułu programowego do analizy TMA
- Zapis oglądanych fragmentów preparatów w formacie plików JPG
- przeglądanie preparatów zapisanych na dysku twardym jak i bezpośrednio w systemie telekonsultacyjnym
- bezterminowa licencja
	

	Oprogramowanie (do telekonsultacji z modułem dydaktyczno-egzaminacyjnym)

	DANE PODSTAWOWE

	1
	Producent
	

	2
	Model / Typ
	

	3
	Kraj pochodzenia
	

	4
	Rok produkcji (min. 2018)
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	
	Oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta co przeglądarka wirtualnych preparatów oraz urządzenie do skanowania preparatów histologicznych w celu zapewnienia pełnej integralności i łatwości obsługi
	

	
	Dostęp do systemu z  poziomu programu do przeglądania wirtualnych preparatów lub przeglądarki internetowej
	

	
	System konsultacyjny wykonany w technologii WWW przechowujący min. opis, identyfikator i udostępniający jego obrazy zainstalowany na komputerze serwerowym
	

	
	Jednoczesne udostępnianie cyfrowych preparatów dla określonych użytkowników w sieci
	

	
	Możliwe współdzielenie kontroli nad preparatem w czasie konsultacji
	

	
	Kurosr myszy administratora telekonsultacji widziany jest przez wszystkich jej uczestników
	

	
	Możliwość szybkiego i łatwego wyszukiwania próbek
	

	
	Struktura nadawania praw dostępu użytkownikom
	

	
	Wykorzystanie kodów kreskowych 1D i 2D w celu identyfikacji wirtualnych preparatów i makroobrazów próbek
	

	
	Możliwość jednoczesnego  zestawienia różnego rodzaju wybarwień dla danego przypadku
	

	
	Możliwość oglądania preparatów z poziomu urządzeń mobilnych typu tablet czy telefon komórkowy
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać załadowanie zdjęć makro preparatów
	

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzenie w pasku nagłówka nazwy Instytutu  jego logo
	

	
	Oprogramowanie wyposażone w algorytm umożliwiający automatyczne  dopasowanie pozycji tkanek o takim samym kształcie na różnych preparatach (np. z tego samego bloczka parafinowego) w celu dokładniejszego ich porównania
	

	
	Moduł dydaktyczno-egzaminacyjny:
- pozwalający na zarządzanie egzaminami w oparciu o sieć internetową
- pozwalający na dowolne tworzenie nowych egzaminów oraz segregowania pytań dla poszczególnych tematów
-  pozwalający na tworzenie pytań opisowych oraz wielokrotnego i pojedynczego wyboru
- możliwość ustalenia wartości punktowej dla każdego pytania
- pozwalający na załączenie do pytań wirtualnych preparatów
- posiadający tryb treningowy umożliwiający ćwiczenie na udostępnionych arkuszach egzaminacyjnych z poziomu przeglądarki internetowej
- pozwalający na losową kolejność pytań i odpowiedzi podczas egzaminu dla poszczególnych arkuszy
- system z półautomatyczną oceną egzaminów – automatycznie oceniający tylko pytania testowe (pytania opisowe muszą zostać ocenione przez egzaminatora)
- min. 24 licencji oprogramowania do telekonsultacji i zarządzania preparatami wraz z modułem dydaktycznym
	

	
	Wszystkie licencje bezterminowe
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	GWARANCJA I SZKOLENIE

	1
	Gwarancja (w okresie gwarancji przeglądy techniczne min. na koniec każdego roku trwania gwarancji) minimum 24 miesiące
-gwarancja obejmuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie
	Zgodnie ze złożona ofertą, tj.:

	2
	Szkolenie w zakresie obsługi
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 3 wskazanych osób - personelu w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji sprzętu i obsługi oprogramowania w Instytucie Medycyny.
Termin szkolenia (w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia dostarczenia urządzenia) zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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