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Dotyczy: Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzQtu
jednorazowego uZytku.( Z0Z.V. 010 /DZP / 0t / L9).

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej
poni2sze pytanie:

Suchej Beskidzkiej odpowiada na

DoWczy czeici nr 26:
l. Czy Zamawiajqcy dopu5ci w pozycji L filtry, kt6re nie sq naladowane dodatnio na
endotoksyny? Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp, Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dolvczy czq3ci nr 34:

1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 i 2 portu naczyniowego w

ksztalcie ,,kratera", o podstawie okr4glej. Proponowane rozwiqzanie nale2y do

najbardziej rozpowszechnionych wS16d konstrukcji port6w naczyniowych.

Pozwala w spos6b wygodny i jednoznaczny rozpoznat uto2enie portu pod sk6r4

pacienta otaz Wznaczyd granice przegrody portu w celu prawidlowego naklucia

iglq.

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 port6w o wysokoSci 11,4mm,

masie 4,8g, objqtoSci wypelnienia komory 0,3m1, z przegrod4 silikonowq o

Srednicy 9,5mm pozwalaj4c4 na wykonanie 1500 wklu6. Proponowane warto5ci

nie odbiegaj4 znacz4co od wymagari SIWZ.

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza,

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 2 port6w o wysoko5ci 74,6mm,

masie 169, objqto6ci wypelnienia komory 0,5m1, z przegrodq silikonow4 o

Srednicy 11,4mm pozwalaiqcq na wykonanie 2000 wktu6. Proponowane warto6ci

nie odbiegaj4 znaczqco od wymagari SIWZ.

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.
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4. czy zamawiajqcy dopusci do przetargu w pozycji 1 i 2 porty z termoplastycznym

cewnikiem poliuretanowym, przystosowanym do dlugotrwalego dostqpu

naczyniowego, o rozmiarze 7,BF (6rednica wewn. 1,6mm, zewn. 2,6mm) i

dlugosci 76cm, cewnik od strony pacjenta zakoi'rczony jest atraumary czne, a z
drugiej Sciqty prostopadle do osi cewnika [nie posiada rqcznika bezig]owegol,
przystosowany do przeplukania dostqpnymi w zestawie akcesoriami i
podlqczenia do dyszy portu. Zestaw z portem wyposa2ony jest m.in. w dwie
strzykawki 12m1, iglq seldingera, igry do prukania: prostE i zagiqt4 o rozmiarze

20G/22G x 3/+"/1", tqp4 iglq do plukania cewnika, prowadnik rypu J, koszulkq

rozrywalnq z introduktorem, hak do unoszenia zyl, tunelizator.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji r- i 2 portu, w kt6rym rqcznik

cewnika zintegrowany jest z dyszq portu, dziqki czemu nie ma koniecznosci

stosowania wielu osobnych lqcznik6w w zestawie.

Odp. ZamawiajEcy dopuszcza.

6. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu w pozycji L i 2 porty zgodne z MRI,

pozwalaj4ce na poda2 przy ci3nieniu 300mmHg nie przeznaczone do
wykonywania badari CT?

Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiaj4cy bqdzie wymagal, aby oferowane w pozycjach 1 i 2 zestawy
por6w wyposa2one byly r6wnie2 w iglg do drugotrwalych infuzji, z drenem, z
zabezpieczeniem przed samozakluciem w postaci diwigni, aktywuj4cym siq

podczas usuwania igly z akustycznym potwierdzeniem zabezpie czonej pozycji
iglv?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

L8. Czy ze wzglqdu bezpieczeristwa, zestawy z portem zawierajqce r6wnie2 igly do
plukania mai4 byi wyposa2one w korki (kapturki) typu Lock do zabezpieczenia tych
igiei po u2yciu?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
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