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numer sprawy: D25C/251/N/34-77rj/20
Wejherowo, dnia 14.01.2021 r.

D.25C/250/12/2021
wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.
177) Prawo Zamdwien Publicznych oraz rozdz. X1 Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia, w zwigzku z
zapytaniem Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWEGO SPRZETU MEDYCZNEGO DO LOKALIZACIE: SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/34-77rj/20, niniejszym przedkiadam
odpowiedZ Zamawiajacego: :

1. Zapytanie Wykonawcy:
Zwracamy sie z prosha o dopuszczenie w zadaniu 7 zestawu do drenazu optucnej (aktywnego i grawitacyjnego)

z mechaniczng regulacjg sity ssania (regulacja za pomocy stupa wody wykluczona) wyposazonego w
wyskalowane pokretlo umieszczone na gérnej Scianie umozliwiajace regulacje w zakresie od 10-40 cm H20,
bezgtosny, wyskalowany do objetosci 2300 ml, posiadajacy wskaznik ptywakowy umozliwiajacy wizualizacje
prawidlowego dziatania drenazu, zastawke bezpieczenstwa do uwolnienia wysokiego podciénienia,
automatyczny zawdr uwalniajgcy dodatnie cisnienie, port do pobierania préobek drenowanego ptynu, o
wysokosci 35 cm i konstrukeji nie wymagajacej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podtodze,
z uchwytem umozliwiajacym przenoszenie lub powieszenie, z mozliwoscig potozenia w pozycji horyzontalnej
{poziomej) na krodtki czas nie powodujgcego wymieszania roztwordw wewnatrz komory, zapakowany sterylnie
w folie i serwete, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem taczacym bez lateksowym
zabezpieczonym przed zagieciem sprezyna.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy formularza cenowego

. Czy Zamawiajacy wymaga podania petnych numerdéw katalogowych w kazdym rodzaju i rozmiarze produktu?
Poprzez wprowadzenie wymogu okreslenia doktadnych, petnych numeréw katalogowych Zamawiajacy uzyska
pewnos¢, iz oferowany asortyment jest zgodny z wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli réwniez
Zamawiajgcemu uniknac¢ niezgodnosci asortymentowych na kazdym etapie postepowania.
Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy wymaga.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy sposobu obliczenia ceny

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobdw z dokladnoscig do 3 lub 4
miejsc po przecinku, w pozycjach ktére trzeba wyceni¢ w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespotu Arbitréw — sygn. akt UZP/Z0/0-2546/06 dopuszcza sie podawanie cen z
doktadnoscig do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobdw masowych, wowczas cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceng transakcyjna.

Odpowied? Zamawiajgcego:!
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Wykonawca moze podac ceny jednostkowe za 1 szt. wyrobdw z dokfadnoscia do 3 lub 4 miejsc po przecinku,
Cena oferty musi by¢ natomiast podana w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku,

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 4 ust. 1 wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode by zamdwienia, ktére wplyng do Dostawcy po godzinie 14:00 byty traktowane
jak przestane nastepnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamdwienia sg realizowane
niezwtocznie, jednakze wymagaja zorganizowania procesu logistycznego, tak by mozna byto dotrzymaé terminu
dostawy wskazanego w umowie.

Odpowied? Zamawiajqcego:

Zamawiajacy wyraza zgode.

5. Zapytanie Wykonawcy:

‘Dotyczy §5 ust. 1.3 wzoru umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ)

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na rozpatrywanle terminu wymiany towaru na
wolny od wad w dni robocze.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wyraza‘zgode. .

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §5 ust. 1.2 wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ)

Zwracamy sie z prosha do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na wymiane towaru na wolny od wad w terminie
3 dni roboczych.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyraza zgode.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy § 9 wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ)

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dodanie nastepujacego zapisu do umowy: ,Zamawiajacy przez
odstapieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawce do naleiytego wykonania umowy”.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis § 9 ust. 3 Projektu Umowy, ktéry otrzymuje
brzmienie:

w3 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rozwiqzania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

al realizacji Umowy niezgodnie ze ztoZong ofertq po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu
. Wykonawcy do prawidtowej realizacji Umowy,

b) podwyiszenia cen przez Wykonawce z naruszeniem zapisow nn Umowy, po uprzednim bezskutecznym

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowej realizacji Umowy,

c) innej nienaleiytej realizacji Umowy przez Wykonawce po uprzednim bezskutecznym pisemnym

wezwaniu Wykonawcy do prawidtowej realizacji Umowy.”
W pozostatym zakresie zapisy § 9 Projektu Umowy pozostajg bez zmian.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 3 ,Igly do pendw”

Czy zamawiajacy dopuszcza zamiennie igly do pendw sterylizowane promieniowaniem gamma?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza igly do pendw sterylizowane promieniowaniem gamma z zachowaniem pozostatych
parametrdw opisanych w SIWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy pakietu 7
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Czy Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang u producenta dopusci zestawy wyskalowane do pojemnosci 2100ml z
drenem tgczacym zabezpieczonym przed zagieciem w sposéb pozwalajacy na badanie pacjenta w rezonansie
magnetycznym? Pozostale parametry bez zmian,
Odpowiedi Zamawiajgcego: ;
Zamawiajacy dopuszcza zestaw wyskalowany do pojemnosci 2100 ml z drenem tgczacym zabezpieczonym
przed zagieciem w sposob pozwalajacy na badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym z zachowaniem
pozostatych parametrow opisanych w SIWZ,

10. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy w zad.7, w miejsce pierwotnych zapiséw, wyrazi zgode na zlozenie oferty na oryginalny
produkt znanego amerykanskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestaw do drenazu klatki piersiowej Pluer-evac, posiadajgcy komore zbior. 2,5 |. ze skalg pediatryczng od 0 do
100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 do 2500 co 5 ml wydzielong komorg zastawki podwodnej,
wydzielong mechaniczng komora regulacji podcisnienia, z mozliwos$cia nastawienia sity ssania w zakresie od 10
do 40 mm H20 za pomoca mechanicznego pokretta; mozliwoscia regulacji podcisnienia w dowolnym
momencie pracy zestawu bez koniecznosci roztgczania uktadu; automatyczng zastawka zabezpieczajaca przed
wzrostem cisnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego
ujemnego podcisnienia w optucnej z dodatkowg zastawka manualng (dzieki zastosowaniu automatycznych

zastawek,-nie ma-potrzeby-stosowania-dodatkowej-komory-manometrycznej.do-monitorowania-cisnienia-gdyz
jest ono regulowane w pelni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4
komorowym); port bezigtowy do komory zastawki podwodnej, drugi port beziglowy na drenie do pobierania
probek; optyczny wskainik poprawnego dziatania Zrddia ssania; komorami zawierajacymi  barwnik
umozliwiajgcy tatwy odczyt poziomdw plyndw; wyposazony w przycisk do wyrdwnania cisnienia z filtrem
przeciwzakazeniowym; wyposazony w miernik przecieku dooptucnowego; drenaz pracujacy bezgtosnie; w
catosci z pdiprzezroczystymi z samouszczelniajgcymi sie drenami z antyztamaniowym zabezpieczeniem z
wysuwang podstawka i haczykami do powieszenia; sterylny pakowany w folie i w podwdjny papier?
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie igiel typu motylek w rozmiarze 0,8 x 19mm x 300mm w
opakowaniach a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowan?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraia zgody.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igiet do pendw w rozmiarze 0,25x6mm?
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 6

Czy w zwiagzku z wycofaniem produktu opisanego w zadaniu 6 pozycja 1 i 2, zamawiajacy wymaga aby kaniula
dozylna przeznaczona do matych, delikatnych zyt u pacjentow neonatologicznych, pediatrycznych i oséb
starszych, posiadata wyjmowany uchwyt w ktorym schowane sg skrzydetka kaniuli, utatwiajace kaniulacje
naczynia, bez dodatkowego portu gdrnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych paskéw
radiocieniujacych. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biockompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie
wplywie na zmniejszenie ryzyka wystapienia zakrzepowego zapalenia zyt. Dodatkowy otwdr przy ostrzu igly
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umozliwiajgcy natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejécia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-
krotnego potwierdzenia wyplywu krwi). Sterylna, jednorazowego uzytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po
50 sztuk w opakowaniu? Odpowiednio dla pozycji 1 rozmiar 24G — z6tty, 07x19-przeptyw 19 ml/min, dla pozycji
2 - 26G — fioletowy, 06 x 19 mm. —przeplyw 14 ml/min?
Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia
dla Zadania 6 poz. 1i 2, ktory otrzymuje brzmienie:
#poz. 112
Kaniula dozylna przeznaczona do mafych, delikatnych zyt u pacjentéw neonatologicznych, pediatrycznych i oséb
starszych, posiadajgca wyjmowany uchwyt w ktorym schowane sq skrzydetka kaniuli, utatwiajgce kaniulacje
naczynia, bez dodatkowego portu gérnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych paskdéw
radiocieniujgcych. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie
wplywie na zmniejszenie ryzyka wystgpienia zakrzepowego zapalenia Zyl. Dodatkowy otwdr przy ostrzu igly
umozliwiajgcy natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejscia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-
krotnego potwierdzenia wyplywu krwi). Sterylna, jednorazowego uzytku, pakowana pojedynczo. Pakowane po
50 sztuk w opakowaniu.
poz. 1 - rozmiar 24G - dfty, 07x19 mm - przeptyw 19 mi/min;
poz. 2 - rozmiar 26G — fioletowy, 06 x 19 mm — przeptyw 14 ml/min.”

Zamawiajacy ponadto wyjasnia, iz ilosci podane w Formularzu Asortymentowo-Cenowym w Zadaniu 6 odnoszg
sie do wymaganej ilosci sztuk kaniul.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadanianr 9

Czy zamawiajacy wymaga, aby w pakiecie 9 igla posiadata na drenie dodatkowo kleme zabezpieczajacq?
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

15, Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu nr 5 igly doszpikowe

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedluzenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty ztozenia
zamodwienia ?

Odpowiedi Zamawiajqcego:

Zamawiajacy nie wyraia zgody.

16. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu nr 5 igly doszpikowe :

Zwracamy sie do Zamawiajacego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca byl uprawniony przez producenta
do dystrybucji na terenie Polski, co zwigzane jest z odpowiedzialno$cig przed Urzedem Rejestracji Produktéw
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjeczych zwigzang z akcjami korekcyjnymi dotyczacymi
incydentow medycznych i potwierdzit to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta ?
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wymaga.

17. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu nr 5 igly doszpikowe :

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z pytaniem, czy nie doszto do omytki pisarskiej w opisie igiet doszpikowych dla
dzieci? Aktualny opis zawiera sformutowanie: ,powyzej 12 roku zycia”. Producent oznacza wiek 12 lat jako
granice stosowania igiet pediatrycznych i igiet dla dorostych. W zwigzku z tym pytamy czy zapis nie powinien
mie¢ brzmienia: ,ponizej 12 roku zycia”, gdyz powyzej 12 roku zycia stosuje sie igly dla dorostych?

Odpowiedi Zamawiajgcego:
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Zamawiajacy potwierdza, iz doszto do omylki pisarskiej w Formularzu Asortymentowo-Cenowym w opisie
przedmiotu zamowienia dla zadania 5 poz. 1.
Powinno by¢: ,lgta doszpikowa ,aparat automatyczny” do iniekcji kostnych dla dzieci ponizej 12 roku Zycia,
sterylna op. 1 szt.”.

18. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu nr 5 iglty doszpikowe :

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajgcego czy bedzie wymagad, aby termin przydatnosci
do uzycia dostarczonych igiet doszpikowych wynosit przynajmniej 48 miesiecy, dzieki czemu w przypadku ich
diuzszego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieuzyte igly utraca waznos¢ — Zamawiajacy nie
zostanie narazony na straty w wyniku zakupu i nieuzycia igiet doszpikowych?

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga

19, Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zapiséw umowy

Czy Zamawiajacy obnizy wysokos¢ kar umownych do 0,1 % wartosci brutto za kazdy dzieft opéiénienia?
OdpowiedZ Zamawiajgcego: ’

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1

Prosimy Zamawiajgcego o ddpuszczenie igiet motylek x20mm.
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz.16-19

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

22, Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz.23

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80szt/op z mozliwoscia przeliczenia.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza w Zadaniu 2 poz. 23 zaoferowanie 5375 op. po 80 szt. z zachowaniem pozostatych
zapisdw SIWZ.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz.20-23;31-36

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek, ktérych ttok wykonany jest z polietylenu, a cylinder z
polipropylenu.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza z zachowaniem pozostatych zapiséw opisanych w SIWZ.

24, Zapytanie Wykonawcy:

Zad. 2 poz.24,25 .

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 25szt/op.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:
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Zamawiajacy dopuszcza w Zadaniu 2 poz. 24 zaoferowanie 17 op. po 25 szt. oraz w Zadaniu 2 poz. 25
zaoferowanie 1800 op. po 25 szt. z zachowaniem pozostalych zapisow SIWZ.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz.26,27

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50szt/op.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza w Zadaniu 2 poz. 26 zaoferowanie 765 op. po 50 szt. oraz w Zadaniu 2 poz. 27
zaoferowanie 1105 op. po 50 szt. z zachowaniem pozostatych zapiséw SIWZ.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz.32-36

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzong skala: 2-2,5m; 5-6ml; 10-12ml; 20-22ml; 30-
33ml. ' )
Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostafych zapiséw opisanych w SIWZ.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz.33
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50szt/op.

Odpowied? Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza w Zadaniu 2 poz. 33 zaoferowanie 160 op. po 50 szt. z zachowaniem pozostatych
zapisow SIWZ.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6 kaniule neo

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP.
Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6 kaniule neo

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 13 dokonat modyfikacji opisu przedmiotu zaméwienia dla Zadania 6,
zgodnie z ktérg wymaga kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6 kaniule neo

Czy Zamawiajacy wymaga aby w/w kaniule byly wyposazone w 4 paski radiocieniujgce?

Odpowiedi Zamawiajqgcego:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 13 dokonat modyfikacji opisu przedmiotu zamowienia dla Zadania 6,
zgodnie z ktérg wymaga kaniul wyposazonych w 6 wtopionych paskéw radiocieniujacych.

31, Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 4

Czy Zamawiajgcy dopusci naktuwacze o réwnowaznej konstrukeji, aktywowane poprzez doci$niecie od géry do
opuszka palca. Czynnos¢ mozna wykonywac jedng reka? )

Odpowiedi Zamawiajgcego: :

Zamawiajacy dopuszcza nakiuwacze aktywowane poprzez docisniecie od gory do opuszka palca {czynnosé
wykonywana jedna reka) z zachowaniem pozostatych zapiséw SIWZ.
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numer sprawy: D25C/251/N/34-77rj/20
32, Zapytanie Wykonawcy:
Czy w miejsce pierwotnych zapiséw SIWZ w Zadaniu nr 7, Zamawiajacy dopusci tozsame parametry techniczne
drenazu: Jednorazowy, 3-komorowy, kompaktowy, pakowany sterylnie zestaw do drenazu klatki piersiowej 2
wodnym uszczelnieniem oraz wodnym regulatorem ssania (wodna komora regulacji pod-ci$nienia). -
Wydzielona. komora zhiorcza, kolekcyjna o pojemnosci 2100ml, z precyzyjng podziatka w zakresie matych
objetosci ewakuowanej tresci co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml. - Wydzielona i wyskalowana
zastawka podwodna z zastawka zabezpieczajacq przed utrata uszczelnienia podwodnego w przypadku
wysokiego ujemnego cisnienia w jamie optucnej w zakresie od -5 do -20cm H20. - Pracujgcy bezgloénie.
Mechaniczna zastawka odbarczajaca zabezpieczajgca przed wzrostami ciénienia w kierunku. dodatnim.
Mozliwos¢ regulacji podcisnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez koniecznoéci roztaczania uktadu. -
Monitor przecieku powietrza z podziatkg od 1 do 5. Dysze zabezpieczajace przed rozlaniem sie ptyndw miedzy
komorami, moiliwos¢ podjecia prawidlowej pracy po przewrdceniu sie drenaiu. - Dzieki posiadaniu dwdch
zastawek zlokalizowanych wewnatrz drenazu, jedna w komorze zastawki wodnej, a druga w komorze
kolekeyjnej, drenaz posiada motzliwos¢ polozenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krétki czas nie
powodujac wy-mieszania roztworéw wewnatrz komory. Jest w pelni bezpieczny oraz fatwy w obstudze,
jednoczesnie zapewniajac komfort pracy personelu medycznego. - Membranowy port dostepowy do zastawki
podwodnej, umozliwiajacy fatwa i aseptyczng korekte poziomu ptynu. - W zestawie fiolka z woda sterylng o
pojemnosci 45ml do wypetnienia zastawki wodnej. Po wypetnieniu woda zabarwia sie na kolor niebieski i wraz

ze wskaénikiem ptywakowym umoiliwia tatwy odczyt poziomu plyndw. - Membranowy port dostepowy do
wodnej komory regulacji podcisnienia, umozliwiajacy fatwa i aseptyczna redukcje poziomu plynu. -
Potprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierajacy lateksu, umozliwiajacy zlokalizowanie zalegajacej tresci,
wyposazony w nasadke zabezpieczajaca dren przed utratg sterylnosci. - Spiralna ochrona przed zatamaniem
drenu fgczgcego. Wielopozycyjne wieszaki schowane w wygodnym uchwycie zezwalajg na zawieszenie
urzadzenia na poreczy kazdego rodzaju tézka. - Wysuwana podstawka zapewnia stabilnosé¢ ustawienia na
podiodze, catkowicie odporna na zamoczenie?

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SIWZ | ZASTEPUJA LUB UZUPELNIAJA
ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z powaianiem

KOORDYNATOR

DS. znchuvai.oeﬂglal.tcz.wvcn
mgr Mofika Klause
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