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Do wiadomo$ci
wszystkich uczestnikéw postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr 485/2018/PN/DZP realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz ze szkoleniem i instalacjq fabrycznie nowego
spektrometru LC-MS/MS do Laboratorium Biochemii i Bioinformatyki Zywnosci Wydziatu Nauki o
Zywnosci Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr
RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. »Innowacyjnosé technologii tywnosci wysokiej jakosci” Dziala-
nie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych - wspolfinansowa-
nego ze srodkow Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiajacy Uniwersytet Warminsko — Mazurski w Olsztynie dziatajac na podstawie art. 38
ust. 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na ofrzymane zapyta-
nia.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania spektrometru mas o rozdzielczo-
sci masy 45 000 FWHM dla jonu o masie 2722 m/z w trybie pojedynczego odbicia strumienia jonow?

Odpowiedzi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie spektrometru mas o rozdzielezo$ci
masy 45 000 FWHM dla jonu o masie 2722 m/z w trybie pojedynczego odbicia strumienia jonow.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na zaoferowanie pompy pracujgcej w zakresie przeply-
wow od 0.001 mL/min do 5 mL/min oraz zakresie cisnier do 130 MPa dla przeplywu do 2 mL/min
oraz 80 MPa do 5 mL/min?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie pompy pracujgcej w zakresie
przeplywéw od 0.001 mL/min do 5 mL/min oraz zakresie ci§nien do 130 MPa dla przeplywu do
2 mL/min oraz 80 MPa do 5 mL/min.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pompy ze spliterem pozwalajacym na uzy-
skanie przeptywow od 0.1 uL/min do 1 pL/min?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania pompy ze spliterem pozwalajacym na
uzyskanie przeplywéw od 0.1 pL/min do 1 pL/min.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na zaoferowanie degazera 4 kanalowego zintegrowanego z
pompa? Degazer dostosowany jest do przeplywéw oferowanej pompy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zaoferowanie degazera 4 kanalowego zintegrowane-
g0 Z pomp3.



Pytanie nr 5: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pompy z mieszalnikiem do gradientu o obje-
tosci 35 uL.?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania pompy z mieszalnikiem do gradientu o
objetosci 35 pL.
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