
 

 

                                                                                                                               Konstancin-Jeziorna, 29.02.2024 r. 

              

                                                                                                                    Do wszystkich 

                                                                                                                    Uczestników postępowania 
                                                                                                                                 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

szacunkowej wartości powyżej progu, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych (jednorazowego 

użytku) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. nr publikacji ogłoszenia 86653-2024 z dnia 

09.02.2024 r. 

Znak sprawy – PN-5/2024. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

 

Sprostowanie do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 28.02.2024 r.  

 

Na pytanie nr 6 Zamawiający udzielił odpowiedzi:  

 

Pytanie 6  

Dotyczy Pakiet 29 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne ochronne bezlateksowe nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, 

jednorazowego użytku, chlorowane, z teksturą na końcach palców. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem 

zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Pozbawione tiuramów oraz  wolne od akceleratorów chemicznych. Poziom 

szczelności: AQL 1,0. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min.  0,07mm, 

dłoń min. 0,05mm. Siła zrywania przed starzeniem: powyżej 6,0N. Oznakowanie: Klasa I, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 zastępującej 

Dyrektywę Rady WE 93/42/EWG oraz Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Zgodność z normami: EN 

455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 

374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) 1935/2004. Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą 

ASTM F 1671; przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie  z normą EN 374-5; przenikanie substancji chemicznych 

zgodnie z normą EN 16523-1; przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą EN 374-3/ASTMD 6978; 

Rozmiar na opakowaniu zróżnicowany kolorystycznie, oznakowany na wszystkich ściankach. Dostępne w rozmiarach: 

XS, S, M, L, XL, op. a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca dostarczy uchwyty kompatybilne z 

opakowaniami rękawic opisanymi powyżej w ilości 50.(sztuk). 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.   

 

Winno być:  
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dłoń min. 0,05mm. Siła zrywania przed starzeniem: powyżej 6,0N. Oznakowanie: Klasa I, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 zastępującej 

Dyrektywę Rady WE 93/42/EWG oraz Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Zgodność z normami: EN 

455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 

374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) 1935/2004. Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą 

ASTM F 1671; przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie  z normą EN 374-5; przenikanie substancji chemicznych 

zgodnie z normą EN 16523-1; przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą EN 374-3/ASTMD 6978; 

Rozmiar na opakowaniu zróżnicowany kolorystycznie, oznakowany na wszystkich ściankach. Dostępne w rozmiarach: 

XS, S, M, L, XL, op. a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca dostarczy uchwyty kompatybilne z 

opakowaniami rękawic opisanymi powyżej w ilości 50.(sztuk). 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.  Zamawiający wymaga rękawic pakowanych w systemie eliminującym 

kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością 

pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania.  

 


