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Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej
poni2sze pytania:

Suchej Beskidzkiej odpowiada na

Pakiet 5 Poz. L0
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie gqbki do toalety jamy ustnej z
poprzecznym pofaldowaniem pokrytej dwuwqglanem sodu w kolorze zielonym,
pakowanej pojedynczo.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Pakiet 5 Poz. 25
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z jednym znacznikiem
glgbokoSci do rozmiaru 5,5 oraz dwoma znacznikami glqboko6ci od rozmiaru 6,
pozostale zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
Pakiet 9 poz. 1..

Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie Cewnika Dufour z balonem 50ml
wykonanym ze L00Vo silikonu, pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.
Pakiet L1 Poz. L

Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie nebulizatora o pojemno6ci 10 ml,
skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co L ml,
przeciqtna Srednica cz4steczek aerozolu (MMAD) 2,21 pm (+/- 0,07 pm), frakcja
respirabilna (czqsteczki .5 pm) - 79,7o/o (+/- 7,70/o), parametry potwierdzone w
badaniach producenta, w zestawie lqcznik T (lD 22mm/OD 22mmJ wyposa2ony
w mechanizm samodomykania podczas odi4czania nebulizatora, dren tlenowy o
przekroju gwiazdkowym 2,'1, m i zl4czu standardowym kodowanym
kolorystycznie barw4 dyfuzora, przestrzefl martwa 15 cm, pozostale zapisy
zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiaj4cy podttzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11 Poz. 2

Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie nebulizatora o pojemno6ci 10 ml,
skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1ml,
przecigtna Srednica cz4steczek aerozolu (MMAD) 2,21 pm (+/- 0,07 pml, frakcja
respirabilna (czqsteczki .5 [m) - 79,70/o (+/- 1,70/o) - parametry potvyierdzone w
badaniach producenta, w zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla
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doroslych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i zlqczu standardowym
Odp, Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11 Poz. 3
Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie nebulizatora o pojemnofci 10 ml,
skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml,
przeciQtna Srednica czEsteczek aerozolu (MMAD) Z,2l pm (+/- 0,02 pmJ, frakcja
respirabilna (cz4steczki <5 pm) - 79,io/o (+ /- 1,7) - parametry potwierdzone w
badaniach producenta, tempo nebulizacji [szybko66 opr62niania zbiornikal przy
przeplywie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z
nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju
gwiazdkowym 2,7 mi zl4czu standardowym.
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 1L Poz. 4
1/Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku, z
dodatkowymi perforacjami w pokrywie nebulizatora, pozwalajqcymi na
skuteczne dzialanie w zakresie 0-50 stopni, ze stabiln4 podstawk4 dyfuzora w
zakresie 0-360 stopni, o pojemno6ci l-0 ml, skalowanego co 1ml, przecigtna
Srednica czEsteczek aerozolu (MMADJ 2,4 pm (+/- 0,13 pm), frakcja reipirabilna
(cz4steczki .5 pm) - 72o/o (+/- 3,1, ok) ) - parametry potwierdzone w bidaniach
producenta, W zestawie z nebulizatorem: zintegrowany z lqcznikiem ustnik z
przegubowym zlqczem obrotowym w pionie i poziomie, dren tlenowy o
przekroju gwiazdkowym 2,L m i zl4czu standardowym, rura karbowana 15 cm
Odp. ZamawiajAcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
2/Prosimy Zamawiajqcego o doprecyzowanie czy oczekuje nebulizatora
umo2liwiajqcego podanie 1 ml leku w czasie ok. 1,j. min. (+/- O,L min.) czyli
dwukrotnie szybszym w por6wnaniu do standardowych, og6lnie dostqpnych na
rynku nebulizator6w?
Odp, Zamawiai4cy nie precyzuie szybkoSci nebulizacji.
Pakiet 11 Poz. 5

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rury karbowane.j dla doroslych o
wewngtrznej Scianie gtadkiej dt. B0 lub 100 cm, pakowana folia -papier lub folia-
folia.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza,
Pakiet 11. Poz. 6
Prosimy zamawiaj4cego o dopuszczenie filtra z przestrzeniE martw4 51ml i
poziomem nawil2ania 33 mg H20 przy VT=500 ml, waga 28 g.
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11 Poz. 7
Prosimy zamawiaj4cego o dopuszczenie sterylnego filtra oddechowego.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.
Pakiet 11 Poz. B

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skutecznosci
przeciwbakteryjnej >99,99o/o, p. wirusowej >99,99o/o, z wydzielonym
celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci, poziom nawil2ania 31 mg HZO przy
VT=250 ml, przestrzer4 martwa 29 ml, opory przeplywu : 1,,4 cm HzO przy tO
l/min, objqto5d oddechowa Vt 75-300 ml, filtr ze zl4czem kolankowyrn lub
prostym, sterylny, z portem kapno, z nadrukowanymi na opakowaniu filtra
wartosciami minimalna i maksymaln4 objqtoSci oddechowej vt; powierzchnia
wymiennika i medium filtracyjnego nieokre6lone.



Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 1.L Poz. 9
1./Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rurki intubacyjnej do dlugotrwalej
intubacji wyposa2onej w dren odsysaj4cy, wykonana z PCY, bez DEHp, z
mankietem w ksztalcie walca, dostqpna w rozmiarach od 3 do 10 co 0,5.
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11 Poz. 11
Prosimy zamawiaj4cego o dopuszczenie wymiennik ciepla i wilgoci do rurek
tracheostomijnych, z jednomembranowym wkladem wykonanym z celulozy,
okr4gly, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania
zabezpieczonym zatyczk4 na uwiqzi, skuteczno6i nawil2ania 28,5 mg H2O przy
Vt 500mI, przestrzefl martwa L6 ml, waga 8,5 g, sterylny
Odp. Zamawiaj4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11 Poz. 12
1/Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie maski krtaniowej, .jednorazowego
u2ytku z mankietem powietrznym, ci(nienie uszczelnienia w ustnej czq6ci gardla
do 40 cm H20 daj4ce mo2liwo56 wentylacji w czasie zabiegu wylszymi
ci5nieniami dodatnimi w drogach oddechowych, z hlnym, niewbudowanym na
wiqkszym odcinku drenem do napelniania mankietu co chroni przed mo2liwoSciq
przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zqb6w
pacjenta ; posiadajqca dodatkowy wbudowany kanal gastryczny umo2liwiaj4cy
wprowadzenie sondy do 2ol4dka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary
sond 6-16 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz.3 t 4 i 5. Maska o wyprofilowanej
anatomicznie ok. 90 stopni krzywiZnie rurki oddechowej z wbudowan4 blokad4
zgrya). Maska bez koniecznoSci posiadania dodatkowego uchwytu
pomocniczego, maska latwa do wprowadzenia oraz zamocowania. Rozmiary: 1 /r,s/2/2,s/3/4/s/6
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
2/Prosimy Zamawiaj4cego o doprecyzowanie czy oczekuje maski wyposa2onej w
dodatkowe poziome wskaZniki glqbokoSci umieszczone na rurce oddechowej?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,
Pakiet 11 Poz. 13
1/Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie maski krtaniowej wykonanei z
silikonu, v\yposaZonej w kolorowy balonik kontrolny wskazujqcy stopiefi
wypelniania mankietu maski.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.
2/Prosimy Zamawiaj4cego o doprecyzowanie czy wymaga maski wyposa2onej w
dodatkowe poziome wskaZniki glqboko(ci umieszczone na rurce oddechowej
wraz z dodatkowymi oznaczeniami w cm?
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet 1-L Poz. 17
Prosimy zamawiaj4cego o dopuszczenie ly2ek w rozmiarze od 2 do 4
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11- Poz. L8
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie alternatywnego rozwi4zania w postaci
jednorazowej rqkoje6ci do laryngoskopu wraz z metalowA ly2k4 Macintosh w
rozm. 2,3,4 do wyboru Zamawiajqcego.
Odp. Zamawiai4€y podtrzymuie zapisy SIWZ.



Pakiet L1 poz. 19
Prosimy Zamawiai4cego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mandrynem z
otvvorem na prowadnicq Seldingera, z nieobrotowym 14cznikiem 15mm, linia Rtg
pozwalajaca na radiologiczne potwierdzenie prawidlowego polo2enia rurki,
elasryczny, przezroczysry kolnierz, tasiemka mocuj4ca, sterylna, rozmiary 7,8,9,
2el na bazie wody.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet 11 poz. 20
l/Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie sterylnej rurki tracheostomijnej z
mankietem niskociSnieniowym, z ruchomym kolnierzem z mechanizmem
blokowania, kqt okolo 90 st., z prowadnic4 bez otlvoru na prowadnicq Seldingera,
w rozmiarze 7,0 dI. 85mm, Rozm. 8,0 dl 98mm, rozm.9,0 dl. 105mm
Odp, Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
2/ Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie sterylnej rurki tracheostomijne.l z
manietem niskociSnieniowym, z ruchomym kolnierzem z mechanizmem
blokowania, k4t powy2ej 90 st., z prowadnicE z otworem na prowadnicq
Seldingera, w rozmiarze 7,0 dt. 80-100mm, Roz 8,0 dI 90-1.10mm, roz 9,0 di. L00-
120mm
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet 11. Poz. 21
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem do
odsysania znad mankietu, z k4tem 98 st., z atraumatycznym otworem
umieszczonym zboku rurki tuz nad mankietem oraz z mankietem wstecznie
wklejonym, z obrotowym lacznikiem 1Smm, linia rtg na calej dlugo6ci, elestyczny
przezroczysty kolnierz, szeroka miqkka opaska szyina, mandryn, przew6d do
odessania w kolorze 2.6ltym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki, irednica
mankietu, sterylna, rozm. 6,5-10,0 co 0,5 mm.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Pakiet ll Poz.22
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie odwodu z dodatkow4 galqzi4
nierozciagliw4 o dlu9o6ci 40cm, wydajnoSci4 ogrzania powietrza wdychanego na
poziome 6,2 st C przy przeplywie 4l/min, posiadaj4cego sztywne kofc6wki do
podlEczenia do respiratora.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,
Pakiet nr 36 poz. L

Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego 26ltego
pudelka do liczenia igie}, wyposa2onego w przylepny bloczek z pianki oraz
magnes. Reszta zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.
Pakiet nr 36 poz.2
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego 26ltego
pudelka do liczenia igiel, wyposa2onego w przyrzqd do zdejmowania ostrzy,
przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Poi6wki urzEdzenia moLna rozdzielat
celem u2ycia w r62nych miejscach. Z boku pojemnika podw6jne zabezpieczeme
przed otwarciem, zamkniqcie automatyczne - zatrzaskowe. Na drugim z bok6w 3
p6lokr4gle zawiasy. Na zewn4trz dwie ta6my przylepne do mocowania pudelka,
pojemno6i min. 40 zu2ytych igiel lub ostrzy.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.



Pakiet nr 36 poz.2
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego, czerwonego,
magnetycznego pudelka do liczenia igiel, odpornego na przebicia, wyposa2onego
w przyrz4d do zdejmowania ostrzy i podw6lny magnes, pol6wki urzqdzenia
mo2na rozdzielai celem uZycia w r62nych miejscach, dodatkowo z boku
pojemnika bezpieczne zamkniQcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe
oraz 3 p6lokrqgle zawiasy na drugim z bok6w, na zewn4trz dwie taSmy
przylepne do mocowania pudelka, pojemno6d minimum 30 igiel lub ostrzy.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza,
Pakiet nr 36 poz.3
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie jalowego markera chirurgicznego na
bazie fioletu krystalicznego.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
Pakiet 36 Poz.6
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie rurek ustno-gardlowych Guedel,
sterylne kodowane kolorami rozmiar, 000-40mm, 00-50mm, 0-60mm, 1-70mm,
2-80mm,3-90mm,4-100mm,5-1 10mm
Odp. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet 36 Poz. 7
l/Prosimy Zamawiajecego o dopuszczenie jalowej wody do tlenoterapii biernej,
w dwukomorowym pojemniku, mo2liwo56 stosowania wody przez min 30 dni lub
do wyczerpania pojemnoSci zgodnie z wficznymi producenta lub z
wewnqtrznymi procedurami szpitalnymi, potwierdzona oSwiadczeniem
producenta. PojemnoSd 500 ml.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
2/Prosimy Zamawiaj4cego o doprecyzowanie czy w trosce o bezpieczefstwo
pacjenta i personelu medycznego zestaw jalowej wody do nawil2ania powinien
by6 wyposa2ony w adapter z wysokiej jakoSci ci5nieniowq zastawkq upustowq o
czulo6ci minimum 2BZ cm H20 (4 psi) zapobiegajqcej uszkodzeniu pojemnika
przy przekroczeniu bezpiecznych wartoSci przeplywu tlenu.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza, nie wymaga,
Pakiet 4L poz.3
Prosimy Zamawiaj4cego o wyja5nienie czy nie zaszla oczryista omylka i
Zamawiaj4cy nie mial na my6li szerokoSci ostrza tnEcego- 36.2mm, reszta zgodna
zSIWZ?
Odp, TAK,
Pakiet 54 Poz. 12
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie prowadnicy w r ozmiarze 1.6
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,
Pakiet 37 poz. 8
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawek doustnych 3 ml sterylnych,
pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza,
Pakiet 37 poz. 9
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawek doustnych 5 ml sterylnych,
pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza.



Pakiet 37 poz. 11
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie strzykawki napelnionej fabrycznie do
przeplukiwania zawierajqcej chlorek sodu (izotoniczny roztw6r NaCl 0,9%o) o
po.jemno6ci 3 ml (calkowita pojemno56 cylindra maksymalnie 8 ml), gotowa do
u2ycia bez konieczno5ci odblokowywania tloka, niewywolujaca odczucia smaku
lub zapachu u pacjenta poddawanego przeplukiwaniu, jaiowa, sterylna wewnqtrz
ina zewn4trz , tlok chowajqcy siQ do cylindra, eliminujqcych reflux krwi do
Swiatla cewnika przy rozl4czaniu, pakowana w opakowaniu umo2liwiaj4cym .jego
otwa rci e w sp os 6b o gr ani czajEcy generowanie zanie czy szczen m echa ni cznych,
bez zawarto6ci celulozy, z wyralnie zaznaczonym miejscem otwierania -
szerokosi listka do otwierania min.8 mm, umo2liwiajqcym otwarcie po linii
zgtzewr, bez koniecznoSci rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres wa2no6ci min. 24
m-ce. Oznaczenie o zgodno5ci z USP na cylindrze.
Odp, Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ,
Pakiet 37 poz.'1,2

1/Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawek trzyczqSciowych luer o
pojemno5ci 3 ml z czarnym korkiem, pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza strzykawkQ z czarnym korkiem pod
warunkiem zachowania pozostalych parametr6w SIWZ.
2/Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie strzykawek z nazw4 wlasnq marki
strzykawki na cylindrze oraz z czarnym korkiem, pozostale parametry zgodnie z
SIWZ.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.
Pakiet 37 poz. 13, 14,75, L6
1./Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawek trzyczqsciowych luer z
czarnym korkiem, pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odp, Zamawiai4cy dopuszcza strzykawkg z czarnym korkiem pod
warunkiem zachowania pozostalych parametr6w SIWZ.
Z/Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawek z nazw4 wlasnq marki
strzykawki na cylindrze oraz z czarnym korkiem, pozostale parametry zgodnie z
SIWZ.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
Pakiet 37 poz. L5, L6
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawek skalowanych co 0,5m1, z
rozszerzeniem do 12mI.
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ,
Pakiet3T poz.22
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie kranik6w z objqtoSci4 wypelnienia max
0,8 ml.
Odp, Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet 37 poz. 23
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie zamkniqtego systemu dostgpu
naczyniowego, prze2roczystego, beziglowego, sterylnego, pakowanego
pojedynczo, kompatybilnego z kofc6wkq luer-lok z latvvq jednorodnq
materialowo powierzchni4 do dezynfekcii Iednorodna materia]owo
powierzchnia styku koric6wki Luer na drodze przeplywu plynu),
jednoelementowq, przeLroczystq, membranq split septum, o przepb/wie min. 165
ml/min. mo2liwo56 podl4czenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 akryr,rracii, o
wytrzymaloSci na ci5nienie zwrotne ici6nienie plynu iniekcyjnego min.60 psi.



wnqtrze pozbawione czQSci mechanicznych i metalowych, prosty tor przeplywu.
Dostosowany do uZytku z krwi4, tluszczami, alkoholami, chlorheksydynq, oraz
lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeh marfiiva max. 0,04 ml , ci6nienie
neutralne. wejScie zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany
pojedynczo, na ka2dym opakowaniu nadruk nr serii i daty wa2no5ci. Okres
wa2no5ci min. L2 m-cy od daty dostawy.
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
Pakiet3T poz.27
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie: Igla bezpieczna, z ostrzem
zorientowanym w kierunku oslony zabezpi eczaj4cej, kt6ra umo2liwia iniekcje
pod malym kqtem. igla i oslona igly integralnie ze sobq poi4czone (bez
mo2liwo6ci odlqczenia igly od oslony zabezpieczaj4cej). Slyszalne potwierdzenie
aktywacji mechanizmu zabezpieczaj4cego jednym palcem, bez potrzeby uLycia
twardej powierzchni. Kompatybilne we wszystkich rozmiarach ze strzykawkami
luer Iock i Luer. Rozmiary 1BG, 20G, zlc, 23G, 25G, Z7G,3OG do wyboru
Zamawiajqcego. opakowanie 100szt.
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuje zapisy SIWZ,
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