Zalacznik nr 2A: Parametry wymagane

6: Worek do godzinowej zbiérki moczu

ZP/220/44/22

LP. FUNKCJA/PARAMETR TAK/NIE
1 [Sterylny, zamkniety system do godzinowej zbiorki moczu. TAK
2 |Z plaskim portem beziglowym. TAK
3 [Dwie zastawki antyzwrotne w tym w taczniku do cewnika foley. TAK
4 Minimum dwa wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne. TAK

Dwuswiatlowy dren odprowadzajacy zabezpieczony spiralg antyztamaniowa o dtugosci
5 . . L TAK
110cm. * zgodnie z dopuszczeniem dren o dlugosci 120cm
6 Worek 2000ml, skalowany co 100ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku gorze TAK
w otwartej zakladce.
7 Komora pomiarowa 500ml nad workiem z pozioma dzwignia 90 stopni pozwalajaca na TAK
opréznienie bez koniecznosci manewrowania komora
Ze skala linearna, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur'a co 1ml, komory
pomiarowej od 40ml do 90ml co Sml i od 90ml do 500ml co 10ml. * zgodnie z dopuszcze-
8 oo . . . . TAK
niem liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemnos¢ 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny
komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml
Mozliwos¢ podwieszenia zestawu na minimum trzy niezalezne sposoby. * zgodnie z do-
9  |puszczeniem umocowanie na tézku pacjenta za pomocg sktadanych wieszakow lub paskéw TAK
mocujacych
10 |Na kazdym opakowaniu: producent, nazwa, nr katalogowy, nr serii, data waznosci. TAK
11 |Opisy w jezyku polskim. TAK
L . TAK
12 |W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 20 sztuk.
13 |Wymagane probki — 3 sztuki. zalaczy¢

Janusz Elektronicznie

Jozef
Kruk

1/1

podpisany przez
Janusz Jozef Kruk
Data: 2022.10.21
16:01:11 +02'00'



		2022-10-21T16:01:11+0200
	Janusz Józef Kruk




