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Do wszystkich  

Wykonawców  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej 

uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych na 

dostawy niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku Znak sprawy: 25/PN/22 

 
Pytania Wykonawcy pierwszego: 

Dotyczy części nr 1, poz. 16: 
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki biologiczne z poz. 16 były kompatybilne z 
autoczytnikiem z drukarką posiadamym przez Zamawiającego, tj. autoczytnikiem Bionova® 
MiniBio Auto-reader? 
Odpowiedz: TAK  
 
Pytania Wykonawcy drugiego: 

 Pytanie 1 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 3 i 4)  
Prosimy o dopuszczenie taśmy zgodnej z SWZ o szerokości 18 mm.  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 2 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 5)  
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ pakowanych a’ 480 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 3 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 6)  
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ pakowanych a’ 200 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.  
 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 4 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 7)  
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ pakowanych a’ 200 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 5 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 10)  
Prosimy o dopuszczenie niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test 
zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu 
sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w 
technologii typ, 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z 
tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5m i 
średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik 
znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor 
referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika 75 mm x 6 mm. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  



 

 
Pytanie 6 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 11)  
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-
EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)?, oznaczenie 
normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga 
Zamawiający.  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  nie wymaga.  
 
 
Pytanie 7 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 11)  
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 8 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 15)  
Czy Zamawiający wymaga by wymazówki do pobrania próby dedykowane były dla obszaru 
medycznego tj. były jałowe i pakowane pojedynczo, zapobiegając przed ich kontaminacją 
przed pobraniem próby?  
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie 9 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 16)  
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ pakowanych a’25 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 10 – do formularza asortymentowo - cenowego (część nr 1, poz. 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13)  
Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli 
procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?  
 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
 
Pytania Wykonawcy trzeciego: 

Pytanie dotyczące cz nr 3: Czy zamawiający dopuści naklejki spełniające warunki jak w SIWZ 
ale w rolkach 400 sztuk, oraz pojemniki do w.w. rolek?  
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 
cześć SWZ, podczas sporządzania oferty. 
 

 
 
 
 
 

Podpis........................................ 
 

 

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)       
 
……………………………………………......................... . 
 


