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Górno, dn. 03.10.2019 r. 
 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie 

 
 

ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

z dnia 03.10.2019 r. w przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu 
medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach inwestycji pn. 
„Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy  i Chorób Płuc SPZZOZ 

„Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń 
technicznych dla gazów medycznych” 

 
  

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ w zakresie: 
 
1. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY 
WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1a  
 
a) poz. 4 w brzmieniu: 
 

4 Ekran LCD min. 12,1”, o wysokiej rozdzielczości  (800 x 600 pikseli) z 
maksymalnie 10 krzywymi na ekranie 

TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

4 Ekran LCD min. 12,1”, o wysokiej rozdzielczości  (800 x 600 pikseli) z 
maksymalnie 13 krzywymi na ekranie 

TAK PODAĆ 

 
b) poz. 6 w brzmieniu: 
 

6 
Min. 6 ekranów wirtualnych umożliwiających wyświetlanie parametrów i 
krzywych w różnych konfiguracjach 

TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

6 
Min. 5 ekranów wirtualnych umożliwiających wyświetlanie parametrów i 
krzywych w różnych konfiguracjach 

TAK PODAĆ 

 
c) poz. 12 w brzmieniu: 
 

12 Małe wymiary: max. 290 x 175 x 280 mm (+/- 5mm) TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
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12 
Wymiary: max. 290 x 175 x 280 mm (+/- 5mm) lub max. 306 x 151 
x 309 (+/- 5mm) lub 345mm x 160mm x 255mm 

TAK PODAĆ 

 
d) poz. 14 w brzmieniu: 
 

14 Aktualizacja i serwisowanie przez kartę SD (max. 2GB) TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

14 
Aktualizacja i serwisowanie przez kartę SD (max. 2GB) lub dowolne gniazdo 
USB 

TAK PODAĆ 

 
e) poz. 16-18 w brzmieniu: 
 

16 Wydajny akumulator litowo-jonowy z możliwością pracy do min. 2 godzin TAK 

17 Analiza min. 3 kanałów EKG przy pomocy kabla TAK 

18 Możliwość pełnej analizy do 7 kanałów EKG z analizą odcinka ST TAK 

  
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

16 Wydajny akumulator litowo-jonowy z możliwością pracy do min. 2 godzin TAK PODAĆ 

17 Analiza min. 3 kanałów EKG przy pomocy kabla TAK PODAĆ 

18 Możliwość pełnej analizy do 7 kanałów EKG z analizą odcinka ST TAK PODAĆ 

 
f) poz. 20 w brzmieniu: 
 

20 
Detekcja kardiostymulatorów i wykrywanie arytmii kardiostymulatorów tj. 
PNF, PNC 

TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

20 

Detekcja kardiostymulatorów i wykrywanie arytmii kardiostymulatorów tj. 
PNF, PNC 
lub  
Detekcja kardiostymulatorów i wykrywanie arytmii kardiostymulatorów tj. 
PNP, PNC 
lub 

Detekcja kardiostymulatorów i wykrywanie arytmii 
kardiostymulatorów PNC 

TAK PODAĆ 

 
g) poz. 25 w brzmieniu: 
 

25 
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) obejmujący pomiary NIBP 
Statystyka co 5-15min, NIBP Żylne Statystyka w zakresie 50 - 200 
mmHg oraz NIBP Maks. Poziom 

TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

25 
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) obejmujący pomiary NIBP 
Statystyka co 5-15min, NIBP Żylne Statystyka w zakresie 50 - 200 

TAK PODAĆ 
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mmHg oraz NIBP Maks. Poziom 
Lub 

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) obejmujący 
pomiary w trybie manualnym, ciągłym (5 min) i auto – 
statystyka od 1 do 480 minut, NIBP w zakresie od 10 do 
290 mmHg 

 
h) poz. 26 w brzmieniu: 
 

26 Zakres pomiarowy NIBP: dla dorosłych min. 0 - 300 mmHg TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

26 Zakres pomiarowy NIBP: dla dorosłych min. 0 - 300 mmHg (+/- 10) TAK PODAĆ 

 
i) Parametr w poz. 29 przestaje obowiązywać jako wymagany i jego brak nie 
będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy.  
Dotychczasowa treść poz. 29 w brzmieniu: 
 

29 Pomiar APG (Accelerated Plethysmogram) TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie:  
 

29 Pomiar APG (Accelerated Plethysmogram) TAK/NIE 

 
j) poz. 32 w brzmieniu: 
 

32 

Stacja centralnego nadzoru z możliwością podłączenia 

przewodowego lub bezprzewodowego z kardiomonitorami. 

Jednoczesny monitoring do 14 pacjentów, możliwość wyświetlenia 

ekranu pojedynczego kardiomonitora z jednoczesnym podglądem 

monitorowanych parametrów na innych kardiomonitorach, zapisu 

trendów i zdarzeń do min.7 dni (168 godzin), wyświetlenie 

krzywych min. EKG, SpO2, Oddech, 4 x IBP, EtCO2, 

monitorowane parametry min. HR, ST, PR, NIBP, PVC, SpO2, 

4 x Temp, 4 x IBP, EtCO2. 

TAK 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

32 

Stacja centralnego nadzoru z możliwością podłączenia 

przewodowego lub bezprzewodowego z kardiomonitorami. 

Jednoczesny monitoring do min. 14 pacjentów, możliwość 

wyświetlenia ekranu pojedynczego kardiomonitora z 

jednoczesnym podglądem monitorowanych parametrów na innych 

kardiomonitorach, zapisu trendów i zdarzeń do min.7 dni (168 

godzin), wyświetlenie krzywych min. EKG, SpO2, Oddech, 4 x 

IBP, EtCO2, monitorowane parametry min. HR, ST, PR, NIBP, 

PVC, SpO2, 2 x Temp, 4 x IBP, EtCO2. 

TAK 
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2. Treść SIWZ w formularzu oferty – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY 
WYMAGANE (GRANICZNE) - Tabela 1d  
 
a) poz. 8 w brzmieniu: 
  

8 Oprogramowanie, możliwość wyboru obsługi w języku polskim 
Tak  

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

8 Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim 
Tak PODAĆ 

 
b) poz. 26 w brzmieniu: 
 

26 Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim 
Tak 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

26 Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim lub 

angielskim Tak PODAĆ 

 
c) poz. 32 w brzmieniu: 
 

32 Oprogramowanie w języku polskim. 
Tak 

 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

32 Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim 
Tak PODAĆ 

 
 
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego – treść SIWZ §6 ust 2 pkt 2) it. a) w brzmieniu: 
„a) Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych 
produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w 
czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych 
opisanych przez Zamawiającego w Rozdziale nr 2 do SIWZ. W przypadku sporządzenia 
ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z 
tłumaczeniem na język polski.” 
 
Zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
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„a) Odpowiednie katalogi producenta lub dystrybutora (zawierające numery katalogowe 
oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta lub 
dystrybutora/oświadczenia producenta lub dystrybutora w czytelny i jasny sposób 
potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez 
Zamawiającego w Rozdziale nr 2 do SIWZ. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów 
w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język 
polski.” 
 
4. Treść SIWZ §10. Opis sposobu przygotowywania ofert - ust 6 w brzmieniu: 
"6. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć 
(wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorno do dnia 14.10.2019 r. do godz. 
10.00" 
 
zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 
"6. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć 
(wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorno do dnia 23.10.2019 r. do godz. 
10.00" 
 
5. Treść SIWZ §11 ust. 1 i 2 w brzmieniu: 
„1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2019 roku o godzinie 10:00. Ofertę 
wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w 
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gorno 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2019 roku o godzinie 10:15 na Sali 
konferencyjnej (siedziba zamawiającego, budynek nr 5 administracja)." 
 
zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 
"1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2019 roku o godzinie 10:00. Ofertę 
wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w 
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gorno 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2019 roku o godzinie 10:15 na Sali 
konferencyjnej (siedziba zamawiającego, budynek nr 5 administracja)." 
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