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  Konin, 14.05.2024 r. 

WSZ-EP-9/566/2024 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 Strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego  
i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego”,  nr sprawy WSZ-EP-
9/2024 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), 
zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pakiet 5 
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 1 dopuści łącznik do transferu leków w systemie 

zamkniętym kompatybilny z adapterem na fiolce w poz. 2. Urządzenie posiada 
samodomykającą się membranę zapewniającą bezpieczeństwo podczas pobierania i 
przenoszenia leku. Produkt łączony z adapterem na fiolce na pomocą szczelnego złącza 
luer – lock. Zgodność z definicją NIOSH potwierdzona oświadczeniem producenta. 
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 2 dopuści adapter na fiolkę w systemie zamkniętym, 
wyposażony w białą/mleczną komorę/balonik do wyrównywania ciśnienia i 
zatrzymywania oparów. Adapter wyposażony w samouszczelniający się port bezigłowy. 
Adapter na fiolkę w rozmiarze 20 mm z osłoną igły biorczej. Komora/balonik 
zabezpieczona niebieskim uchwytem, który zabezpiecza komorę podczas wyjmowania z 
opakowania. Możliwość stosowania przez 7 dni lub 200 aktywacji. Produkt bez lateksu i 
DEHP, pakowany pojedynczo, klasa medyczna IIa, zgodny z normą ISO 10993, 
pakowany pojedynczo, sterylny. Zgodność z definicją NIOSH potwierdzona 
oświadczeniem producenta. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

Pakiet 11  
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1 dopuści zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2µm, 

światłoczuły, kolor bursztynowy, transparentny. Długość 40 cm, pojemność wypełnienia 
4,2 ml, zawór bezigłowy zabezpieczony korkiem jednorazowym, możliwość stosowania 
do 7 dni 200 aktywacji. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza powyższe.  W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy 
Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ 
oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
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4. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 2 dopuści adapter podłączeniowy długości 35 cm, 
pojemność wypełnienia 2,6 ml, zawór bezigłowy zabezpieczony korkiem jednorazowym, 
możliwość stosowania do 7 dni 200 aktywacji, jeden zacisk na drenie. Pozostałe 
parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza powyższe.  W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy 
Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ 
oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
Pakiet 12  

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 1 dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i 
wstrzykiwania płynów /typu spike/, sterylny z filtrem bakteryjnym 0,1um oraz filtrem 
cząstek stałych 5um, ze złączem luer lock, korek zabezpieczający przed skażeniem w 
kolorze niebieskim, mała objętość napełnienia 0,25ml? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 1 dopuści przyrząd do pobierania leków i płynów z 
butelek, worków i fiolek z bezigłowym zaworem o przezroczystej obudowie/kopoliester/, 
dwutorowy, z zamykanym odpowietrznikiem i wbudowanym filtrem, długość min. 5,5 cm. 
Ilość aktywacji 600. Przyrząd nie zawiera ftalanów, PCV i lateksu. Odporny na lipidy i 
cytostatyki? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Żaneta  Borowska 
Dział Zamówień Publicznych 
tel. 63 240 41 33                                                                                                                                                                                                                    
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